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第一章 功能概述

本产品是 M系列数字系统智能交互床旁屏,基于 TCP/IP 传输协议的设备，支持免提呼叫

并同护士站管理机音视频通话，支持 IC、ID和 NFC 刷卡功能。支持患者信息自动更新显

示、体征数据查询、费用查询及结算、检查报告、护理信息、历史信息、在线点餐、患者

宣教、影音娱乐等功能，给患者提供便利，同时提升医护人员工作效率。

 支持电容触摸、高清显示

 高档铝材质机身，简易安装

 同时支持 WIFI、有线连接上网

 支持蓝牙

 支持 500W 摄像头

 支持 ID、IC 及 NFC 刷卡

 支持物理按键语音及视频呼叫

 支持 4G 功能拓展（此项需定制）

 支持手柄呼叫（此项需定制）
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第二章 产品简介

2.1 产品外观
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2.2 产品尺寸图

2.3 接口说明

① ②

③

④

⑤

⑥
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编号①：

AUDIO 音频输出 ：用于接 3.5mm 耳机；

编号②：

RJ45 网络接口；

编号③：

HDMI 视频输出：用于外接显示器；

编号④：

USB 接口：用于接 USB 设备；

编号⑤：

DC 电源接口：5.5*2.1 接口 12V 1.5A ；

编号⑥：

天线：蓝牙、wifi 天线 ，SMA 接口。

2.4 规格参数

工作电压：DC 12V

本机静态电流：≤ 100 mA

本机工作电流：≤ 1000 mA

显示屏：15.6 寸

分辨率：1920 × 1080

外形尺寸(L × W × D)：392× 262 × 34.4mm

环境温度：-10℃ ～+55℃

振铃时长：不限制 通话时长：120 秒 监视时长：30 秒
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第三章 基本功能

3.1 主界面

主界面 1 主界面 2

呼叫

点击 图标，可呼叫护理交互屏。

费用查询

点击 图标，可查看各项费用明细。

检查报告

点击 图标，可查看各项检查报告。

体征采集

点击 图标，可查看各项体征的变化趋势。

满意度调查

点击 图标，可对各项服务满意度打分。

护理信息

点击 图标，可查看患者基本信息、入院评估单、医嘱信息及护理记录。

计时器

点击 图标，可开启计时功能。
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设置

点击 图标，进入设置界面。

睡眠信息

点击 图标，可查看睡眠信息。

历史信息

点击 图标，可查看所有信息记录。

患者宣教

点击 图标，可查看患者宣教视频。

订餐

点击 图标，可进行订餐选择。

文娱资讯

点击 图标，可进入资讯浏览器。

影音娱乐

点击 图标，可观看影音相关娱乐视频。

医院简介

点击 图标，可查看院方相关介绍。

院区导航

点击 图标，可查看院区导航平面图。
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3.2 呼叫护理交互屏

主界面点击 图标，可进行呼叫护理交互屏。床头屏进入呼叫振铃界面，响回铃音。

呼叫护理交互屏界面

患者点击床旁屏 键或 键，也可进行呼叫护理交互屏。

点击 键，进行语音通话呼叫；点击 键，进行视频通话呼叫。

3.3 费用查询

主界面点击 图标，进入费用查询界面。

费用查询界面
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点击 图标，可查看每天费用明细；

点击 图标，可查看费用总计金额；

点击 图标，可查看缴费记录和进行选择支付。

费用查询的缴费界面

3.4 检查报告

点击 图标，进入检查报告查询界面，可查看各项检查的诊断报告单。

检查报告界面
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3.5 体征采集

点击 图标，进入体征采集界面，可查看各项体征的变化趋势。

体征采集界面

3.6 满意度调查

点击 图标，进入满意度调查界面，可对各项服务满意度打分。

满意度调查界面
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3.7 护理信息

主界面点击 图标，进入护理信息界面，可查看患者基本信息、入院评估单、医嘱

信息及护理记录。

护理信息界面

3.8 主动通话

点击护理交互屏主界面的病人列表，然后点击对应病人图标，可直接监视对应病人并与之

通话，监视/通话界面默认小窗口，点击小窗口可全屏显示。

主动通话界面
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3.9 计时器

点击 图标，进入计时器界面。点击 图标，开始计时，点击 图标，停止

计时；点击 图标，计时复位归零。

计时器界面

滑动主界面下方圆点条，进入主界面 2。

3.10 睡眠信息

点击 图标，进入睡眠信息监测界面，可查看患者睡眠信息。

注：睡眠信息监测功能需配合睡眠检测袋才能使用。

睡眠信息界面
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3.11 历史信息

点击 图标，进入历史信息界面，可查看所有信息记录。

历史信息界面

有红点标记的为未读消息，点击对应消息提醒，可查看消息详情。

消息详情界面
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3.12 患者宣教

点击 图标，进入患者宣教界面，可查看患者宣教相关视频。

患者宣教界面

3.13 订餐

点击 图标，进入订餐界面，可进行订餐选择。

订餐界面
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3.14 文娱资讯

点击 图标，进入资讯浏览器，可浏览文娱相关资讯。

文娱资讯界面

3.15 影音娱乐

点击 图标，进入影音娱乐界面，可观看影音相关娱乐视频。

影音娱乐界面
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3.16 医院简介

点击 图标，进入医院简介界面，可查看院方相关介绍。

医院简介界面

3.17 院区导航

点击 图标，进入院区导航界面，可查看院区导航平面图。

院区导航界面
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第四章 设置

4.1 设置

主界面点击 图标，进入设置登录界面。

设置登录界面

设置登录界面输入正确登录密码（默认为 2718），进入设置界面。

设置界面
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基本设置

点击 图标，进入基本设置界面，可设置系统更新时间，夜间模式开启、结束时间及

主题选择设置。

基本设置界面

工程设置

点击 图标，输入正确登录密码（默认为 2718）进入工程设置界面。

工程设置界面

工程设置界面可设置服务器、端口、设备 IP、网关等，设置完点击保存。
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4.2 恢复出厂设置

在设置界面点击 图标，进入关于界面。

关于界面

关于界可查看软件版本、房号、床号、IP、端口、系统版本等信息，点击 图

标，可恢复本机出厂设置。
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第五章 安装

安装说明

将设备和橡胶垫对准支架安装孔位后，用 4个螺栓将设备固定即可完成安装。
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